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Instruções para o utilizador do Saver EVO 
O software do Saver EVO permite-lhe recuperar os dados de eventos de desfibrilhação a partir do seu HeartSine 
samaritan PAD e do cartão de memória PDU. O Saver EVO também permitirá a gestão de dados de eventos que tenham 
sido guardados no computador, relativamente a impressão, importação e exportação de dados de eventos para outros 
utilizadores do Saver e do Saver EVO.

O Saver EVO tem uma licença de software para permitir a instalação e a utilização do software num único computador 
com Microsoft Windows (de preferência o Windows 10).

Descarregar a partir o sítio da Internet
A instalação do Saver EVO poderá necessitar da autorização de administrador – se necessário, contacte o seu 
administrador do sistema/fornecedor de serviços de TI.

1.	 Vá a heartsine.com para descarregar o software Saver EVO para a sua região.

2.	 Após descarregar, execute “SaverEVO_setup.exe” para instalar o Saver EVO. (Siga as instruções no ecrã.)

3.	 Leia o acordo de licença do utilizador. Para instalar este software, deve aceitar os termos deste acordo. Para aceitar 
os termos clique no botão “Next” (Seguinte).

4.	 O Saver EVO será instalado na sua localização predefinida com a sua configuração padrão. Clique no botão “I agree” 
(Concordo) para aceitar. Estas configurações padrão não devem ser alteradas a menos que seja um utilizador de 
computador experiente.

5.	 	Se lhe for pedida a certificação do controlador do dispositivo, clique no botão “Continue anyway” (Continuar mesmo 
assim).

Instruções rápidas
Para recuperar dados de eventos de desfibrilhação guardados a partir do HeartSine samaritan PAD ou do Cartão de 
Memória PDU:

1.	 	Ligue o dispositivo relevante ao computador.

2.	 	Abra o software Open Saver EVO.

3.	 	Clique no botão  ou no botão .

4.	 	Clique no botão  para exibir uma lista de eventos guardados.

5.	 	Destaque o evento registado requerido a partir da lista.

6.	 	Clique no botão  para visualizar o evento.

7.	 	Clique no botão  e introduza as informações do doente conforme necessário para guardar o evento no 
computador. 

8.	 	Se necessário, clique em  para imprimir o registo de eventos.

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Utilizar o Saver EVO 
O ecrã inicial do Saver EVO Start é mostrado abaixo.

Ecrã inicial do Saver EVO

samaritan PAD
Abre o menu para funções específicas do HeartSine samaritan PAD. Consulte a 
página 4 para detalhes

samaritan PDU Abre o menu para funções específicas da PDU. Consulte a página 9 para detalhes

Manage Saved Events (Gerir 
eventos guardados)

Abre o menu para funções específicas para eventos guardados no computador. 
Consulte a página 12 para detalhes

Exit Saver EVO (Sair do 
Saver EVO)

Sai do software Saver EVO

Alterar a palavra-passe do 
Saver EVO

Altere a palavra-passe do Saver EVO e selecione a opção de idioma. Também 
permite aos utilizadores visualizar a informação de revisão do Saver EVO

A utilização dos menus acima específicos será abrangida com mais detalhe nas secções posteriores.

Utilizar o Saver Evo com o HeartSine samaritan PAD
Para utilizar o Saver EVO com o HeartSine samaritan PAD, necessita do cabo de dados USB (que possa ter sido fornecido 
com o seu HeartSine samaritan PAD). Se não tiver o cabo, contacte o seu representante de vendas ou o Distribuidor 

autorizado da Stryker. Se uma Gateway HeartSine estiver ligada ao seu AED, poderá usar um cabo micro USB.

1.	 	Para utilizar o cabo de dados USB, ligue-o ao HeartSine samaritan PAD e à porta USB no seu computador. Abra o 

software Saver EVO.

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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2.	 	Ao clicar no botão “samaritan PAD” abrir-se-á a janela mostrada abaixo.

Ecrã de acesso ao Saver EVO PAD

PAD Data (Dados PAD)
Clique neste botão para recuperar dados de eventos a partir do HeartSine 
samaritan PAD. Consultar a página 5 para detalhes

Change PAD Settings (Alterar 
as definições do PAD)

Clique neste botão para executar testes de diagnóstico ou alterar a configuração 
(volume e hora) no HeartSine samaritan PAD. Consulte a página 7 para detalhes

Back (Retroceder) Clique neste botão para retroceder para o ecrã inicial do Saver EVO

Recuperar a informação dos dados de eventos a partir do 
HeartSine samaritan PAD
Para recuperar dados de eventos de desfibrilhação a partir do HeartSine samaritan PAD, certifique-se de que o seu 
HeartSine samaritan PAD está ligado ao computador e, em seguida, clique no botão “PAD Data” (Dados PAD). Este fará uma 
pesquisa na memória do HeartSine samaritan PAD e listará todos os eventos registados, exibindo-os conforme abaixo.

Ecrã da lista de registo de eventos do Saver EVO PAD

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Os eventos exibidos em texto verde com um símbolo são eventos que já foram guardados no computador.

Save All 
(Guardar tudo)

Ao clicar no botão “Save All” (Guardar tudo) fará com que todos os eventos listados no registo de 
eventos do PAD sejam guardados no computador num único ficheiro

Nota: Os eventos guardados com este método não podem ser recuperados para visualização 
nesta versão do Saver EVO. Para recuperação de eventos deste ficheiro, contacte o apoio ao 
cliente da HeartSine Technologies. Para guardar os eventos individualmente e recuperá-los 
mais tarde, consulte a função “Save” (Guardar) em Visualização de eventos num HeartSine 
samaritan PAD na página 6

View 
(Visualizar)

Ao clicar neste botão, será exibido o evento selecionado

Erase (Apagar)
Ao clicar neste botão apagará todos os eventos do registo de eventos do HeartSine samaritan 
PAD. Consulte a página 7 para mais conselhos sobre como apagar dados

Back 
(Retroceder)

Clique neste botão para regressar ao ecrã de acesso ao Saver EVO PAD

Visualizar eventos num HeartSine samaritan PAD
1.	 	Para visualizar um evento, destaque o evento na lista e, em seguida, clique no botão “View” (Visualizar).  

Isto exibirá o evento de desfibrilhação com o traço ECG e o registo de eventos numa única janela de visualização.

Janela de detalhes do doente do Saver EVO PADJanela de visualização de eventos do Saver EVO PAD

2.	 Agora pode escolher guardar este evento exibido no computador clicando no botão “Save” (Guardar). Os eventos 
guardados desta forma podem ser recuperados e visualizados no Saver EVO. Isto fornece opções para inserir 
informações para poder identificar o doente a partir da lista de eventos guardados no computador. Os detalhes sobre 
o doente podem consistir em caracteres alfanuméricos e cada campo pode ser preenchido ou deixado em branco se 
desejar.

Nota: Quando os dados de eventos de desfibrilhação estiverem guardados no seu computador, esta informação não 
pode ser alterada

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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A janela de visualização de eventos do Saver EVO também fornece os botões seguintes: 

Print (Imprimir)
Clique neste botão para imprimir o evento exibido atualmente na janela de 
visualização

Print Preview (Pré-
visualização de impressão)

Clique neste botão para pré-visualizar os dados impressos no ecrã

Back (Retroceder)
Clique neste botão para regressar ao ecrã da lista de registo de eventos do Saver 
EVO PAD

Apagar a memória num HeartSine samaritan PAD
1.	 	Para apagar a memória de um HeartSine samaritan PAD, clique no botão “Erase” (Apagar). 

2.	 Como precaução, o Saver EVO pedirá que introduza a sua Palavra-passe antes de apagar a memória. Quando for 
introduzida a palavra-passe correta, a memória do HeartSine samaritan PAD será apagada. Para saber como alterar 
a palavra-passe predefinida, consulte Alterar a palavra-passe no Saver EVO na página 14. 

	 Recomenda-se que quando os dados de eventos são recuperados a partir do HeartSine samaritan PAD e 
guardados no computador, os eventos sejam apagados da memória do HeartSine samaritan PAD. Isto garantirá 
que toda a memória está disponível para registar os dados a partir de outro evento de desfibrilhação.

 Precaução: a HeartSine recomenda que descarregue a memória do HeartSine samaritan PAD completa antes de 
apagá-la. Esta informação deve ser guardada em segurança para futura referência 

Alterar as definições do HeartSine samaritan PAD
O botão “Change PAD Settings” (Alterar as definições do PAD) permite que os utilizadores configurem algumas funções 
do HeartSine samaritan PAD, conforme se segue:

•	Verificar/Ajustar a hora

•	Executar testes de diagnóstico

Além disso, os utilizadores com a autoridade relevante podem alterar o seguinte:

•	Volume

•	Ativar/desativar o som do metrónomo

1.	 Ao clicar no botão “Change PAD Settings” (Alterar as definições do PAD) acederá ao ecrã seguinte:

Janela Saver EVO change PAD settings (Alterar definições do Saver EVO PAD)

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Check/Set PAD Time (Verificar/ajustar hora do PAD)
Este botão permite que os utilizadores sincronizem a hora no HeartSine samaritan PAD com a hora no seu computador.

Janela Saver EVO check/set PAD time (Verificar/ajustar hora do Saver EVO PAD)

1.	 Clique no botão “Synchronize” (Sincronizar) para ajustar a hora do HeartSine samaritan PAD para a mesma hora do 
computador ao qual está ligado.

2.	 Clique no botão “Close” (Fechar) para regressar à janela Saver EVO Change PAD Settings (Alterar definições do Saver 
EVO PAD).

Run Diagnostic Tests (Executar testes de diagnóstico)
Este botão permite que o utilizador execute alguns testes básicos para verificar se o seu HeartSine samaritan PAD está 
a funcionar. Acede-se à lista de testes de diagnóstico disponíveis a partir de um menu pendente, conforme mostrado 
abaixo.

Janela Saver EVO PAD diagnostics tests (Testes de diagnóstico do Saver EVO PAD)

O Saver EVO identificará o tipo de dispositivo PAD ligado e exibirá as ilustrações do rótulo adequadas para orientar o 
utilizador durante os testes. 

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Edit PAD Configuration (Editar configuração do PAD)
Clique neste botão para abrir a janela Edit PAD configuration (Editar configuração do PAD) (mostrada abaixo), onde pode 
visualizar e alterar as definições de volume e do metrónomo e visualizar a versão do software para o dispositivo HeartSine 
samaritan PAD ligado. Para confirmar estas alterações, ser-lhe-á pedido que introduza a palavra-passe do Saver EVO. Para 
saber como alterar a palavra-passe predefinida, consulte Alterar a palavra-passe no Saver EVO na página 14.

Janela Edit PAD configuration (Editar configuração do PAD) do Saver EVO PAD

Utilizar o Saver Evo com a PDU*
1.	 Para utilizar o Saver EVO com o cartão de memória PDU, tem de inserir um leitor de cartões compatível com 

MMC/SD que esteja ligado a, ou integrado no computador que esteja a executar o Saver EVO. Tenha em atenção 
que o sistema operativo do seu computador pode demorar alguns segundos, ou até mesmo mais de um minuto,  a 
reconhecer que está presente um cartão no leitor de cartões. 

2.	 A partir do ecrã inicial, clique no botão “samaritan PDU”. Isto abrirá a janela abaixo.

Ecrã de acesso àPDU do Saver EVO

* A samaritan PDU não está disponível nos EUA e deixou de ser um produto oferecido pela HeartSine.

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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PDU Data (Dados da 
PDU)

Clique neste botão para recuperar dados de eventos a partir de um cartão de memória 
PDU. Consultar a página 10 para detalhes

PDU Settings 
(Definições da PDU)

Clique neste botão para visualizar as definições de configuração. Consulte a página 12 
para detalhes

Back (Retroceder) Clique neste botão para retroceder para o ecrã inicial do Saver EVO

Recuperar dados de eventos do cartão de memória PDU
Certifique-se de que o cartão de memória samaritan PDU está inserido no leitor de cartões SD/MMC e clique no botão 
“PDU Data” (Dados da PDU). Isto listará os eventos que estão registados no Cartão de Memória.

Ecrã da lista de registo de eventos do Saver EVO PDU

 

Os eventos com o símbolo de relógio  são autotestes da PDU que passaram com sucesso.

Os eventos exibidos em texto verde com um símbolo são eventos que já foram guardados no computador.

Save All (Guardar tudo) Este botão está desativado no modo PDU

View (Visualizar)
Ao clicar neste botão será exibido o evento selecionado. Consultar a página 11 para 
detalhes

Erase (Apagar) Este botão está desativado no modo PDU

Back (Retroceder) Clique neste botão para regressar ao ecrã de acesso ao Saver EVO PDU

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Visualizar os eventos guardados numa PDU 
1.	 	Para visualizar um evento, destaque o evento na lista e, em seguida, clique no botão “View” (Visualizar). Isto exibirá 

o evento de desfibrilhação com o traçado ECG e o registo de eventos numa única janela de visualização:

Janela de visualização de eventos do Saver EVO PDU

2.	 O utilizador pode escolher guardar este evento exibido no computador clicando no botão “Save” (Guardar). Este 
fornece opções para introduzir informação para poder identificar o doente. Os detalhes sobre o doente podem 
consistir em caracteres alfanuméricos e cada campo pode ser preenchido ou deixado em branco se desejar.

Janela de detalhes do doente do Saver EVO PDU

Nota: Quando os dados de eventos de desfibrilhação estiverem guardados no seu computador, esta informação não pode 
ser alterada

A janela de visualização de eventos do Saver EVO também fornece os botões seguintes: 

Print (Imprimir)
Clique neste botão para imprimir o evento exibido atualmente na janela de 
visualização

Print Preview (Pré-
visualização de impressão)

Ao clicar neste botão obterá uma pré-visualização dos dados impressos a exibir no 
ecrã

Back (Retroceder)
Clique neste botão para regressar ao ecrã da lista de registo de eventos do Saver 
EVO PDU

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Visualizar as definições da PDU
Clique no botão “PDU Settings” (Definições da PDU) para aceder ao ecrã de configuração da PDU seguinte. Este ecrã 
permite que o utilizador visualize as definições de energia da bateria, volume do altifalante, idioma e metrónomo, a taxa 
e a duração de RCP e a data de validade, a versão do software e o número de série do dispositivo PDU. O utilizador só 
pode visualizar estas definições e não pode efetuar quaisquer alterações.

Janela para visualizar as definições do Saver EVO PDU

Utilizar o Saver EVO com eventos guardados
O botão “Manage Saved Events” (Gerir eventos guardados) do Saver EVO permite que os utilizadores revejam os dados 
de eventos que foram descarregados a partir do HeartSine samaritan PAD, da bateria samaritan Data-Pak ou do Cartão 
de Memória PDU e guardados no computador. 

1.	 	Ao clicar neste botão abrir-se-á uma janela, conforme se segue:

2.	 Ao destacar um evento da lista e clicando no botão “View” (Visualizar) abrirá o evento guardado para visualizar os 

dados do ECG e o registo de eventos.

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Exportar e importar
O Saver EVO tem funções que permitem aos utilizadores enviar ou receber dados de eventos de desfibrilhação para 
outras pessoas que tenham o software Saver EVO. Para enviar ou receber cópias de eventos guardados utilize as funções 
Export (Exportar) e Import (Importar) do Saver EVO.

Para exportar eventos:
1.	 A partir do ecrã Manage Saved Events (Gerir eventos guardados), destaque o evento ou vários eventos que deseja 

exportar e, em seguida, clique no botão “Export” (Exportar).

2.	 O computador pedirá uma localização no computador onde deseja guardar o ficheiro exportado e também lhe 
permitirá escolher um nome para o ficheiro exportado.

3.	 Clique no botão “Save” (Guardar) para guardar o ficheiro na localização escolhida.

É então possível anexar este ficheiro a um e-mail utilizando o seu software de correio eletrónico e enviar o ficheiro 
exportado para outro utilizador que tenha o software Saver EVO.

Os dados de eventos do Saver EVO só podem ser visualizados por outro utilizador do Saver EVO. O software Saver 
anterior não importará  nem exibirá dados com sucesso do Saver EVO.

Para importar eventos:
Para importar eventos e visualizá-los no seu computador, o ficheiro que lhe foi enviado a partir de outro utilizador do 
Saver ou do Saver EVO tem de ser guardado numa localização no seu computador.

1.	 A partir do ecrã Saver EVO Manage Saved Events (Gerir Eventos guardados do Saver EVO) clique no botão “Import” 
(Importar).

2.	 Procure a localização onde o ficheiro foi guardado e clique em “Open” (Abrir).

3.	 Os registos serão adicionados à lista dos ficheiros do Saver EVO no seu computador.

Estes podem ser visualizados destacando o evento na lista e clicando no botão “View” (Visualizar).

O Saver EVO importará e exibirá corretamente os dados dos eventos que foram exportados a partir da 
versão do software anterior chamado Saver.

Eliminar eventos guardados:
Os eventos guardados podem ser eliminados da memória do seu computador pelo Saver EVO. Os eventos são eliminados 
individualmente selecionando o(s) evento(s) a eliminar (podem selecionar-se vários eventos) destacando o evento 
relevante. 

Quando tiver confirmado que apenas os eventos que deseja eliminar foram selecionados, clique no botão “Erase” 
(Apagar). Como precaução, o Saver EVO pedirá que introduza a sua Palavra-passe antes de apagar a memória. Quando a 
palavra-passe correta for introduzida, a memória dos eventos selecionados será apagada do seu computador.

 Precaução: Certifique-se de que apenas os eventos que deseja apagar foram selecionados antes de apagar.  
Uma vez apagados da memória do seu computador, os eventos não podem ser recuperados e todas as informações serão 
perdidas  

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Alterar as definições do Saver EVO
O Saver EVO tem algumas funções que só poderão ser alteradas ou concluídas introduzindo uma palavra-passe. 
Isto permite que os administradores do software limitem o acesso a determinadas funcionalidades a utilizadores 
autorizados. Na instalação do Saver EVO, a palavra-passe predefinida é “password”.

Para alterar a palavra-passe:

1.	 A partir deste ecrã principal do Saver EVO, clique no botão “Definições” pequeno. Isto abrirá a janela seguinte:

Alterar o ecrã de definições

2.	 Introduza a palavra-passe atual e clique em “Confirm” (Confirmar).

3.	 Introduza a palavra-passe nova duas vezes e clique em “Apply” (Aplicar) para efetuar a alteração.

4.	 Clique em “OK” para fechar a janela Change Password (Alterar palavra-passe).

Nota: Ao reinstalar o Saver EVO restabelecerá a palavra-passe para a predefinida no software. No entanto, esta 
ação não removerá quaisquer dados de eventos que tenham sido guardados anteriormente

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0
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Para alterar o idioma do Saver EVO: 
1.	 	Para escolher o idioma para o Saver EVO, selecione o idioma a partir da lista pendente e clique em “Apply” (Aplicar).

2.	 Ao clicar em “Apply” (Aplicar) aparecerá o ecrã seguinte e é necessário reiniciar o Saver EVO para que as alterações 
de idioma tenham efeito.

3.	 Clique em “Yes” (Sim) ou “No” (Não), conforme o caso, para fechar o Saver EVO.

Para verificar se existem atualizações automáticas:
1.	 Se a caixa “Enable” (ativar) estiver selecionada, cada vez que o Saver EVO é iniciado, tentará ligar ao sítio da 

Internet do HeartSine para verificar se existem versões do Saver EVO mais recentes. Se estiver disponível uma 
atualização, será exibida a janela seguinte quando o Saver EVO é lançado.

2.	 Clique em “Yes” (Sim) ou “No” (Não), conforme o caso, se desejar descarregar uma versão mais recente do Saver EVO.

Instruções para o Utilizador do Saver EVO 1.3.0



Ciber-segurança
•	Certifique-se de que todos os patches de segurança da Microsoft estão aplicados para o seu computador

•	aça cópias de segurança do seu computador regularmente (incluindo os ficheiros do Saver EVO)

•	Recomenda-se a instalação de um software antivírus/antimalware no seu computador, que esteja ativado e atualizado

•	Utilize uma palavra-passe forte para iniciar sessão no seu computador. A palavra-passe deve ser em maiúsculas e 
minúsculas e incluir números e símbolos

Para mais informações, entre em contacto connosco em heartsinesupport@stryker.com  
ou visite o nosso sítio da Internet em heartsine.com

A Stryker ou suas entidades afiliadas possuem, utilizam ou solicitaram as seguintes marcas registradas ou marcas de serviço: 
HeartSine, HeartSine Gateway, samaritan, Saver EVO, Stryker. Todas as outras marcas registradas são marcas registradas de 
seus respectivos proprietários ou detentores. 
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